
 

 

SOLUCIONES MÓVILES 
AIRPRO® 

 

 

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 

Gracias por comprar una solución móvil AirPro. Para más información, visítenos en línea en 

www.tsi.com/AirPro.  

 

Saque y verifique el equipo 

 
  

Modelo AP500 Modelo AP800 
Modelos VTH-A, VTH-S, VT-A, 

VT-S, o TH-S 

 

Instale la batería suministrada (cárguela si es necesario) 

  

 

Instale la sonda (AP500 únicamente) 

  
 

Encienda el instrumento 

 

   

Indicador de 

encendido 

Indicador de 

conectividad Bluetooth 
Indicador de carga 

Verde = 

La energía de la 

batería es adecuada 

Intermitente = 

Transmitiendo 

Encendido =  

La batería se está 

cargando 

Rojo = La energía de 

la batería está baja 

Fijo = 

Conectado 

Apagado = La batería 

no está cargando 

http://www.tsi.com/AirPro
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 AirPro mobile puede descargarse desde https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8 

para iOS. 

 AirPro mobile puede descargarse desde https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor 

para Android. 

 Y se puede crear una cuenta en https://my.tsi.com. 

 

Abra la aplicación e inicie 
sesión Conéctese al instrumento Haga la medición 

  
 

 

Devolución para servicio 

Para devolver el instrumento, llene el formulario “Autorización de devolución de mercancía” (Return 

Merchandise Authorization) en http://rma.tsi.com o llame a TSI al 1-800-874-2811 (EUA), (651) 490-2811 

o 001 651 490-2811 (internacional) para instrucciones específicas de devolución. 

 

Seguridad y cumplimiento 
 

 

ADVERTENCIA 

Los instrumentos inalámbricos de velocidad del aire AP500 y AP800 utilizan una batería 

de iones de litio recargable con protección incorporada contra riesgo de incendio y 

explosión. Utilice únicamente baterías suministradas por TSI (número de parte 800532) 

en este instrumento. NO use baterías sustituto o no recargables. Al deshacerse de las 

baterías de iones de litio, cumpla con los requisitos regionales. 

 

Por la presente, TSI Incorporated declara que este instrumento de prueba y medición Bluetooth de baja 

energía cumple con la Directiva 2014/53/CE. La declaración de conformidad se puede encontrar en 

www.tsi.com/AirPro-CE-DOC. 

 

TSI tiene solicitudes de patentes provisionales relacionadas con la solución de productos AirPro: 

para información adicional, consulte el sitio web de TSI: http://www.tsi.com/patents/.  

 

http://www.tsi.com/
https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor
https://my.tsi.com/
http://rma.tsi.com/
http://www.tsi.com/AirPro-CE-DOC
http://www.tsi.com/patents/

