
 

 

AIRPRO® MOBILE- 
LÖSNINGAR 

 

 

SNABBSTARTSGUIDE 

Tack för att du köpt en AirPro Mobile-lösning. Mer information finns på vår webbplats på adressen 

www.tsi.com/AirPro.  

 

Plocka ut och bekräfta att utrustningen är korrekt 

 
  

Modell AP500 Modell AP800 
Modellerna VTH-A, VTH-S, 

VT-A, VT-S eller TH-S 

 

Installera det medföljande batteriet (ladda det om det behövs) 

  
 

Montera sonden (endast AP500) 

  
 

Starta instrumentet 

 

   

Strömindikator 
Indikator för Bluetooth-

anslutning 
Laddningsindikator 

Grön =  

batteriladdningen är OK 

Blinkar =  

sänder 

Lyser =  

batteriet laddas 

Röd =  

batteriladdningen är låg 

Lyser med ett fast  

sken = ansluten 

Släckt =  

batteriet laddas inte 

http://www.tsi.com/AirPro
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AirPro Mobile kan laddas ned från https://itunes.apple.com/us/app/airpro-mobile/id1146476516?mt=8  för 

iOS. 

AirPro Mobile kan laddas ned från https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsi.android&hl=enfor 

för Android. 

Och ett konto kan skapas på https://my.tsi.com. 

 

Starta appen 
och logga in Anslut till instrument Utför mätning 

  
 

 

Skicka tillbaka instrumentet för service 

För att skicka tillbaka instrumentet fyller du i formuläret ”Return Merchandise Authorization” på 

http://rma.tsi.com eller ringer TSI på 1-800-874-2811 (USA), (651) 490-2811 eller 001 651 490-2811 

(internationellt) för specifika instruktioner. 

 

Varning och efterlevnad 
 

 

V A R N I N G  

De trådlösa lufthastighetsinstrumenten AP500 och AP800 använder ett laddningsbart 

litiumjonbatteri med inbyggt brand- och explosionsskydd. Använd endast batterier som 

tillhandahålls av TSI (artikelnummer 800532) i det här instrumentet. Använd INTE ett 

ersättningsbatteri eller ett batteri som inte är laddningsbart. Litiumjonbatterier ska alltid 

kasseras i enlighet med lokala förordningar. 

 

Härmed försäkrar TSI Incorporated att det här Bluetooth-instrumentet för mätning och testning av 

lågenergiutrustning uppfyller rådets direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns på 

www.tsi.com/AirPro-CE-DOC. 

 

TSI har gjort provisoriska patentansökningar för AirPro-produktlösningen: Mer information finns på TSI:s 

webbplats: http://www.tsi.com/patents/.  
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